
Panoramica dati sensore di PIERLUIGI PAGANI
16 lug - 20 lug 2009
(5 giorni)

HbA1c:  7,7% (15/05/09) n° 479243Paradigm 522Microinf:
In usoSensore:

Dati sensore (mg/dl)
16/07/09 17/07/09 18/07/09 19/07/09 20/07/09 Media 

Media/Totalelun 20 lugdom 19 lugsab 18 lugven 17 luggio 16 lug
1.323288284284288179N° di valori sensore

316198194232230316Glic. sensore alta (mg/dl)

688868707888
Glic. sensore bassa

(mg/dl)

139135124145129180
Glic. sensore media

(mg/dl)
452831414564Dev. standard

17,813,413,116,821,034,4% MAD
1725433N° di calibrazioni valide

 

Riepilogo escursioni

Media/Totalelun 20 lugdom 19 lugsab 18 lugven 17 luggio 16 lug  
1231422N° escursioni
1231422N° escursioni GS alta

000000
N° escursioni
ipoglicemiche

10,43,32,611,18,935,6AUC sopra limite
0,00,00,00,00,00,0AUC sotto limite

Durata distribuzione (hh:mm)

29%32:3023%5:3520%4:5030%7:0528%6:4056%8:20Sopra 160
71%77:4077%18:2580%18:4570%16:3572%17:2044%6:35Entro (70 - 160)

0%0:050%0:000%0:050%0:000%0:000%0:00Sotto 70
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